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(РОСЗДРАВНАДЗОР) ;

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
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На медицинское изделие
Набор интродьюсера по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Настоящее регис'^ационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью ’’МЕДИКОР”
(ООО "МЕДИКОР"), Россия,
420138, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 466, кв. 46

Производитель /  /
Общество с ограниченной ответственностью " МЕДИКОР "
(OÓO "МЕДИКОР"), Россия,
420138, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 466, кв. 46

Место производства медицинского изделия
Shunmei Medical Со., Ltd., Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, 
Huiyang DistdctfHuizhou, Guangdong, China

Номер реги^ацйонного досье № РД-47835/95434 от 17.02.2022 :

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.13.110

Настоящёе регистрационное удостоверение имеет приложение на 11 листах
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ф е д е р а л ь н а я  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г‘: 
-  - ( р о с з д р А В Р Р А Д з о Р ) ; :

к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ ^  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2022 года 2022/19140

Лист 1

На медицинское изделие - /
Набор интродьюсера по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в вариантах исполнения::
1. Набор интродьюсера бедренного ФОРВАРД, типоразмеры: ■ ;
1.1. Набор интродьюсера бедренного диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см ФОРВАРД по
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: - X V -  ^
1.1.1. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 с м-1 пгг. " ^
1.1.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт. ;
1.1.3. Проводник 0,035 дюйма (0,86 мм) длиной 45 с м-1 шт. - Л
1.1.4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм; длина 71 мм)-1'шт. - > -
1.1.5. Шприц (при необходимости) - I шт. Г >
1.1:6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт. -
1V1.7. Устройство для введения проводника (при необходамости) -1 тпт.
1.1.8. Инструкция по применению - 1 шт.
1.2. Набор интродьюсера бедренного диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см ФОРВАРД по 

-ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: . /  : /V , .
1.2.1. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см -1 шт.
1.2.2. Дилататор сосудистый, длина 28,2 см - 1 шт.
1.2.3. Проводник 0,038 дюйма (0,93 мм) длиной 70 см -1 шт.
1.2.4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) • 1 шт.
1.2.5. Шприц (при необходршости) - 1 шт.
1.2.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт.
1.2.7. Устройство для введения проводника (при необходимости):- 1 шт.
1.2.8. Инструкция по применению -1 шт.
1.3. Набор интродьюсера бедренного диаметром 6F (2,0 мм), дтина 11 см ФОРВАРД по 
ТУ 32.50.13-:002-15624048-2021, в составе:
1.3.1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см -1 шт.
1.3.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см -1 шт.
1.3.3. Проводник 0,038 дюйма (0,93 мм) длиной 45 см - 1 шт.
1.3.4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) -1 шт.
1.3.5. Шприц (при необходимости) - I шт. :
1.3.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт. -
1.3.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт. V
1.3.8. Инструкция по применению -1 щт.  ̂ V
1.4. Набор интродьюсера бедренного диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см ФОРВАРД по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: ^
1.4.1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см - Тшт. ' - X
1.4.2. Дилататор сосудистый, длина 28,2 см - 1 шт.
1.4.3. Проводник 0,038 дюйма (0,93 мм) длиной 70
1.4.4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20
1.4.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт.
1.4.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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ЗОННОМУ УДО(
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Лист 2

1.4.7. Ус1Т)0йство для введения проводника (при необходимости) 1 шт., . \  V
1.4.8. Инструкция по применению - 1 шт. -
1.5. Набор йнтродьюсера бедренного диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см ФОРВАРД до 
ТУ 32.5ОЛЗ-0О2Н5624О48-2О21, в составе: v  '  . - . ГА
1.5.1. Йнтррдыбсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см -1 ш т . V  X Х - ' V ■ Д

Л.5.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - Тшт. •
1.5,3.. Проводаик 0,038 дюйма (0,93 мм) длиной 45 см>.,1 шт. , >. ; ;"
1.5.4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) - )
1.5.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт. ' . X. : -
1.5.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт. .
1.5.7. Устройство для введения проводника (при необходимоста) г 1шт.
1.5.8. Инструкция по применению - 1 шт. . Л' л
1.6. Набор интродьюсера бедренного диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см ФОРВАРД по 
ТУ 32^50.13-002-15624048-2021, в составе: :
Т6.1.' Йнтр0дьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 с м-1 шт. ■
1.6.2. ДилатаТор сосудистый, длина 28,2 см -1 шт. '
1.6.3. Проводник 0,038 дюйма (0,93 мм) длиной 70 см - 1 шт. -

-1.6.4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) - 1 шт.
1.6.5. Шприц'(при необходимости) - 1 шт.
1:6.6. Скальпель <при необходимости) - 1 шт. - ■ X : :
1.6.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) .- I  щт— /
1.6.8. ИнСтр5̂ и я  по применению -1 шт. • ;';Х ХХ- ’ X X -
2. Наб0р.интрбдьюсера КРОСС (трансрадиальный), типоразмеры: ?̂Х X , . л
2.1. Háбop йщ)oдьюcepa диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см KPÓCC¿=: у X X X X 
(трансрадиальный), с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм,; длина-ЗЗ мм)лтЬ X 
ТУ.32;50;13да2-15624048-2021, в составе:; > ':  ХХ ; -. ; ,  Й'Х Хх^х: - - -X
2.:1,1. .Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм),: длина 7 см,-1 шт.- Х..Х/ XX
2Л .'2.;Дилататор сосудистый, длина 11,9 см х 1 шт. г  - Х Х"Х X '
2.1.3. :Пров0даик0,018 дюйма (0,45 мм)-ДЛЙной 45 6м -1  штХ XX ^
2.1 ;4. Игла ангиографическая 21G (диаме^ о,80_мм, длина 38 мм) - 1 шт.
2.1.5хШпрЕщ (при необходимости) -1 шт. Хх X:
2.1.6ХСкальрёль (при необходимости) -1 шт:ХХ";
2.1.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.; ;
2.1.8. Инс^>лщйя по применению- Тшт./л^̂ '̂ Х
2.2ХНабор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см КРОСС 
(трансрадаальньш) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по 
ТУ 32.50; 13-002-15624048-2021, в с^^^ X - Х ; -  ̂ ^
2;2Л. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), дайна 7 см - 
2.2;2. flipiáTaTop со длина 11,9-см - 1 шт. ^
2.2.3. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) Длиной ^
2.2.4. 'Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 О:.:

••■в-;:
ПО надзору в сфере здравоохранения !А.В. Самойлова' :',Г ■
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2.2.5. Шприц {при необходимости) - 1 шт.
2.2.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
2.2.7. Устройство для вЬедения проводника (при необходимости) -1 шт.
2.2.8. Инструкция по применению - 1 ШТ;
2.3. Набор интродьюсера диаметром 6Е (2,0 мм), длина 7 см КРОСС 
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 210 (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
2.3. Т'Интродыбсер, диаметр 6Е (2,0 мм), длина7 см - I шт.
2.3.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт.
2.3,ЗУПрОводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см - 1 шт.
2.3.4; Игла ангиографическая 210  (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
2.3.5. ШЦриц (при необходимости) - 1 шт. ; . ^
2.3.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт. . . . -
2.3.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт. -
2.3.8. Инструкция по применению -1 шт.
2.4. Набор интродьюсера диаметром 4Е (1,4 мм), длина 7 см КРОСС 
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 200 (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
2.4.1; Интродьюсер, диаметр 4Р (1,4 мм), длина 7 см -1 шт.
2.4.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт.
2.4.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт.
2.4.4. Игла ангиографическая 200 (диаметр 0,90 мм, ддш а 38 мм) - 1 шт.
2.4.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт.
2.4.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт. -
2.4.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт.
2.4.8. Инструкция по применению -1 шт.
2.5, Набор интродьюсера диаметром 5Е (1,7 мм), длина 7 емКРОСС 
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 200 (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:- . Л: Г.':
2;5.1. Интродьюсер, диаметр 5Е (1,7 мм), длина 7 см -1 шт. . ~
2.5.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см -1 шт.
2.5.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт,
2.5.4. Игла ангиографическая 200 (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) -1 шт.
2.5.5. Шприц (при необходимости)-1 шт.' :
2.5.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
2.5.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.
2.5.8. Инструкция по применению - 1 шт.
2.6. Набор интродьюсера диаметром 6Е (2,0 мм),
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 20^ 4р1аме1р^,У1]Г,^, длина 
ТУ 32-50.13-00> 15624048-2021, в составе:
2.6.1. Интродьюсер, диаметр 6Е (2,0 мм), длинг
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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2Л-2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 ом -1 шт.' -'
2.6.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 4Дсм - 1 шт.
;2.6.4. Игла ангиографическая 20G.(диаметр 0,90 мм, длина 38 м м ) 1 шт.
2.6.5. Шприц (при необходимости)-1 шт,
2.6.6. Скальпель (при необходимости),-1 дгг.
2.6.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.
2.6.8. Инструкция по примененик) -1 шт.
2.7. Набор интродьюсера диаметром 4F ( 1,4 мм), длина 11 см КРОСС 
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 2 1G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм)

ЛГУ332.50ЛЗ-002-15624048-2021, в составе:.
■ 2>7.1. Интродьюсер, диаметр 4F(Í,4 мм)^длина 11 см - .1 шт. V, . • - . 
2-7.2> Дилататор сосудистый, длина 15,8 см -1 шт. >
2^.3 ' Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см -1 шт. . : ' ,:
2;7А Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) - 1 цгг. - 
2.7.5; Шприц (при необходимости) -1 шт.
2.7.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт.
2.7.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.

-2.7.8. Инструкция по применению - 1 шт.
2,8. Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см КРОСС 
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: Я .
2.8.1. Интродьюсер,диаметр5Р(1,7мм),длина11см-1шт;::
2.8.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт. - ,
2;8.3.Проводник0,018дюйма(0,45мм)длиной45см-1 шт.
2.8.4. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) -1 шт.
2;8.5. Шприц (при необходимости) -1 шт. '
2.8.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт. : -
2.8.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.
2.8.8. Инструкция по применению - J шт.
2.9. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС'
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) 
ТУ 32.50:13-002-15624048-2021, в составе: .
2.9.1. Инт^дьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см - 1 ш т.; '
2.9.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 с м - 1 шт. ‘ ; Л 'Л  ̂^
2.9.3. Проводник 0,018 дюйма(0,45 мм) длиной 45 см -1 шт, Л ';Ч: ■-
2.9.4. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, ДЛида^З^лм) -: 1 шт.
2.9.5. Щ ^иц  (при необходимости) - 1 шт.
2.9.6. Скальпель (при необходимости) --1 шт.
2.9.7. Усттюйство для введения проводника (при
2.9.8. Инструкция по применению - 1  шт.
2.10. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 м

по

по

по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова:
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Лист 5

(трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по 
ТУ 32.50ЛЗ-002Н5624048-2021,всоставе: ■ > :: l ' .
2Л0Л. Интрбдьюсёр, диаметр4F (1,4 мм), длина 11 см- 1шт.  .
2Л 0.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см -1 шт. : >
2.10.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт. Л ; S-

, 2.10.4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длинй 38 мм) - I шт.
2.10.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт. '
2.10.6. Скальпель (при необходимости) ^Л пгг. .- У;
2.10.7. Устройство для введения проводника (при необходимостй-'-;;1-тпт.
2.10.8. Инструкция по применению - 1 шт. . v  ■
2.11. Набор интродьюсера диаметром 5F ( 1,7 мм), длина 11 см КРОСС ; '
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр t),90 мм, длина 3 8 mki)  по 
ТУ 32.5р.13-002-15624048-2021,всост^е; : ' . Г ; -  '
2.11.1. Йнтррдьюсер, диаметр5F(l,7MM),nnHHa 11 с м - 1 шт.У- . ' .
2.М.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт. . . ч
2Л 1.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см - 1 шт. ' ' Г -
2.11.4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) - 1 шт. , ’ . - .
2.11.5. Шприц (при необходимости) -1 шт. . : '
2.1Л.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт. ’ L ' - У . . - : ,
2.11.7, Устройство для введения проводника (при необходимости)-1шт. ■
2.11.8. Инструкция по применению - I шт.
2. Г2; Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 смКРОСС ■ :
•(трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по- 
ТУ 32;5рЛЗ-р02-15624048-2021, в составе: ; V ^
2.12.1. Йнт^юдьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 1 Тем -1 штУ У V
2.12.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см -1 шт. У'
2;12. ЗУ Проводник 0,021 дцойма (0,52 мм) длиной 45 см - Тшт\-У.уУУ;:'Уч>у 
2.Г2.4. №лаангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, д л и н а у
2.12.5. Щприц:(при необходимости) - 1 шт. ; ' УУ У;
2.12.6. Скальпель (при необходимости)- Г шт. . У ./У:
2.12.7. Устрюйство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт. : У
2.12.8. Инструкция по применению -1 шт. ; -
2.13. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см КРОСС ОТ - У
(TpaHCpaj^aiibHbm) с иглой ангиографической‘22(} (диаметр 0,70 мм, длина 50-мм) по 
ТУ 32:50,13-002-15624048-2021, в составе; /  ■ : v _ ^
2.13, :Т;Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), дайна 7 см - 1
2.13.2. Дилататор сосудастый, длина 11,9 см 1 Шт.
2.13.3“._Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм);НР длиш 
;2.13.4. ОТла ангиографическая 22G (диаметр шт.
2.13.5  ̂Шприц (при необходимости)-1 шт,
2.13.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.

I ̂

по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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Лист 6

2.13.7. Устройство для введения проводника (при необходимости),-.! шт. í
2.13.8. Инструкция по применению -1 шт. ."..Ч:
2.14. Набор интродьюсера диаметром .5F (1,7 мм), длина 7 см КРОСС НЕ = Чч 
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70 мм, дДина 50 мм) по' 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, всоставе; Ч- Ч;.; -
2.14.1. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см - 1 шт. ; - Ч Ч' . '  ̂ ; . 4 ; ч
2.Í4.2. Дилататор 0судистьш, длина 11,9 см - 1 шт. . =Ч Ч.; Ч,;̂  • Ч; ..'Ч Ч̂ -

: 2.14.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) HF длиной 45 см -1 шт. , > .4 4 4
2.14.4. Игла айгйрграфическая 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) -1 inf... - ;Ч-
2Л4.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт. .
2:.1;4.6. Скаль.пель (при необходимости) -1 шт. ..¿Чч'
2:14.7. Устройство Для введения проводника (при необходамостй) - Í  шт. ; - , 4

- 2Л4.8.. Инстру1щия по применению -1 шт. Ч Г - - ЧЧЧ' ^
2415. Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см.КРОСС HF . .
(трансрадаальный) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70:Мм, длина 50 мм) по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: .

'2.15.1. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см - 1 шт.
2.15.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт.
2.15.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) HF длиной 45 см - Г шт. ' Ч .
2.15.4. Игла ангиографическая 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) -1 шт. -
2.15.5. ШприцХпри необходимости) - 1 шт.
2.15.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт.
2.15.7. Устройство для введения проводника’(при необходимости) -1 шт.'' -
2.15.8. ' ИнсТрукция по применению - 1 шт. ; - '■/:
2.16. Набор йнтродьЮсера диаметром 6F (2,0 мм), дтина 7 см КРОСС HF 
(трансрадиальньй) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70 мм, длина 5Вмм) по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
2.16.1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см - 1 шт.
2.16.2. Дилататорсосудистый,длинаН,9см-1шт.-
2.16.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) HF длиной 45 см - 1 шт. -
2.16.4. Игла ангиографическая 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) -1 шт.
2.16.5. Шприц (при необходимости) -1 шт. ..
2.16.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт.
2.16.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - Гшт.
2.16.8. Инструкция по применению -1 шт. Ч 4
2.17. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС HF ; Ч 4
(трансрадиальный) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70 мм, дтана 50 мм): по 
ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: \
.2.17.1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11
2.17.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт^
2.17.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) HF длищ
1^ководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения !̂ .В. Самойлова
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2.17.4. Игла ангиографическая 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50MM)-i 1 шт.
2.17.5. Шприц (при необходимости) т1 шт.
2.17;6^Скальпель (при необходимости) -1 шт.
2.17.7. -Устройство для введения проводника (при необходимости) - Г шт.
2.17.8. Инструкция по применению - 1 шт.
2. Набор интродьюсера КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным по1фытием), 
типоразмеры:
3.1. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиальный, 
с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 210:(диаметр 0,80 мм, длина 
38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
3.1.1. Интродьюсер,диаметр4Р.(1,4.мм),длина7см-1 шт.
3.1.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт.
3.1.3. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см - 1 шт. . _ /
3.1.4. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) -:1 шт.
3. L5. Шприц, (при необходимости) -1 шт.
З.Т;6.Скальпель(принеобходимости)-1шт. -
3.1.7. Устройство для введения проводника (при необходимости)- Т шт. 

сЗ .Г;8. Инструкция по применению - 1шт, . : .
3.2, Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиаш.ный.
с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 21G (диаметр Р,8() мм, длина 
/38 Ä )  по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:;. ; ‘  ̂ ' 1 . ;
:3.2.1-. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), длина? с м-1 шт. : • ; :
3.2Д, Дилататор сосудистый, длййа 11,9 см - I шт.  ̂ хТ
■3;2;3. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см - 1 шт.' - - ^
3.2.4. Иглаангиографическая 2Ш(диаметр 0,80 мм, длина 38шй) -1 шт^ ; л
3.2.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.2.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт. - v :
3.2.7. Устройство для введения проводника (при необходимости)-1  шт.
3.2.8. Инстругодия по применению -1 шт,
3.3. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм); дайна 7 см КРОСС (трансрадиальный,! 
с гй^офильным покрытием) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, дайна
38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: ..
3.3.1. Интродаюсер', диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см - 1 шт. - - ■
3.3.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт. '  ! ! ! /  : i
3.3.3. Прбводошк 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см -Л ш т . ; ; _ . !  Л  V
3.3.4. Игла ангиографическая 21G (д и а м ^  0,80 мм, д л ш » # ^ ( ^  - Гшт.
3.3.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.3.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
3.3.7. Устройство Для введения проводника (при
3.3.8. Йнструедйя по применению - Гшт.
3.4. Набор интродьюсера диаметром 7Н (2,3 мм).

по надзору в сфере здравоохранения

1йна‘‘1 >ансрадиальный,

А.В. Самойлова

0.110786.
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с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 210 (диаметр 0,80 мм, длина 
38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
3.4.1. Интродьюсер, диаметр 7Р (2,3 мм), длина 7 см - 1 шт.
3.4.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт.
3.4.3. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см - I шт.
3.4.4. Игла ангиографическая 2 10 (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
3.4.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.4.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт.
3.4.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт.
3.4.8. Инструкция по применению -1 шт.
3.5. Набор интродьюсера диаметром 4Р (1,4 мм), длина, 7 см КРОСС 
(трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 200 
(диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: '
3.5.1. Интродьюсер, диаметр 4Р (1,4 мм), длина, 7 см -1 шт.
3.5.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см -1 шт.
3.5.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт.
3.5.4. Игла ангиографическая 200 (дааметр 0,90 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
3.5.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.5.6. Скальпель (при необходимости) - :1 шт.
3.5.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт.
3.5.8. Инструкция по применению -1 шт.
3.6. Набор интродьюсера диаметром 5Р (1,7 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиальный, 
с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 200 (диаметр 0,90 мм, длина 
38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: - -
3.6.1. Интродьюсер, диаметр 5Р (1,7 мм), длина7 см -1 шт.
3.6.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см -1 шт. .
3.6.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт. :
3.6.4. Игла ангиографическая 200 (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) -1 шт. ; -
3.6.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.6.6. Скальпель (при необходимости)-1 шт.
3.6.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.
3.6.8. Инструкция по применению -1 шт.
3.7. Набор интродьюсера диаметром 6Р (2,0 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиальньгй, 
с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 200 (диаметр 0,90 мм, длина - 
38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
3.7.1. Интродьюсер, диаметр 6Р (2,0 мм), длина 7 см -1 шт. :
3.7.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт.
3.7.3. Проводник 0,021 дюйма(0,52 мм) длиной 45
3.7.4. ;Иглаангиографическая 200 (диаметр 0,90 3'8/мй; . 1 шт.
3.7.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.7.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ' f  А.В. Самойлова
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3.7.7. Устройство для введения проводника (при необходимости)-Í1 щт.
3.7.8. Инструкция по применению -1 щт. . '• '.--v- -/./
3.8. Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см КРОСС|трЬ1Срадиалш 
с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 
38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, 8 составе: :  ̂ .
3.8.1. Интродьюсер,.диаметр 7F. (2,3 мм), длина 7 сМ:*,1 шт. ; '
3.8.2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см - 1 шт. \
3.8.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см  ̂Тшт.
3.8.4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длинаЗВ мм) - 1 шт., . С ' ' /
3.8.5. Шприц (при необходимости)-1 шт. :
3.8.6. Скальпель(принёобходимости)-1шт.-,'. А
3.8.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1-шт.
3.8.8. Инструкция по применению - 1 - Ш Т . .
3.9. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС -' / ---
(трансрадиальный, с гидрофильным по^ытием) с иглой ангиографической 21G . : - 
(диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:-^
3.9.1. -,Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см - 1шт. '
3.9:2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см-1 шт.
3.9.3. П^водник О,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см -1 шт. : ■ -
3.9.4. Р1гла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) -1. шт.
3.9.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт. : ^ -
3 ,9.6: Скальпель (при необходимости) - 1 шт. 3
3:9.7. Уст^йство для введения проводника (при необходимости) -1 шт.
3.9.8. Инстругщия по применению - 1 шт. /   ̂ >
ЗЛО. Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см КРОСС 
(трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 21G  ̂
Ошамепр 0,80,мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:. V .
ЗЛ0.1. Интродьюсер, дааметр 5F (1,7 мм), длина 11 см -1 шт. 
З.Л0.2.'Дйлататорсосудистый, длина 15,8 см - 1 шт. ; ;
3:10.3. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см -1 шт.
ЗЛ0.4. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина38 мм) - ,1шт. ,  ;
3.10.5. Шприц (при необходимости) -1 шт. . . , 3 : 3
S.lQ.é.-Ckaübnejib (при необходимости) -1 шт. ■
3Л 0.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) 1 шт.
3.10.8. Инструадия по применению -1 шт.
3,11. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРрСС , 
(трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглойдаа|®^Ф**^(®^к?й 21G 
(диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по ТУ 3 2 .5 0 .1 3 -0 0 2 ^ ^ Й ^ ^ |^ 9 ^ в  составе:
3.11.1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 
3.11:2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 
З.ПЗ- Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длино!

V-I

по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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3.11.4. Игла ангиографическая 2 1G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
3.11.5. Шприц (при необходимости)-Л шт.
3.11.6. Скальпель (при необходимости) - I шт.
3.11.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 ш т.'
3 Л L8. Инструкция по применению -1 шт.
3.12. Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см КРОСС 
(трансрадаальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 21G 
(диаметр-0,80 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе: 
Т12Л. ИнтродБЮсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см -1 шт.
3.12.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт. -
3.12.3. П ровод!^ 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см - 1 шт. •
3.12.4. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
3.Í2.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт.
3.12.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
3.12.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) -1 пгг.
3.12.8. Инструкция по применению - I шт.
3.13. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС 
(трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 20G; 
(диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе; -
3.13.1. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см - 1 шт.
3.13:2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт.
3.13.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт.
3.13.4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
3.13.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.13.6. Скальпель (при необходимости) - I шт.
3.13.7. Устройство для введения проводника (при необходимости). - 1 шт.
3.Í3.8. Инструкция по применению -1 шт.
3.14. Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см КРОСС - 
(трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 20G 
(диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-202Г, в.составе:
3.14.1. Интродьюсер, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см - 1 пгг.
3.14.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см -1 шт.
3.14.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см - 1 шт.
3.14.4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) -1 шт.
3.14.5. Шприц (при необходимости) - 1 шт.
3.14.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
3.14.7. Устройство для введения проводника (при необхо^(дмости):-1 шт.
3.14.8. Инструкция по применению - 1 шт.
3.15. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), С
(трансрадиальньш, с гидрофильным покрытием« ческой 20G
(диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-|й коставе:
Руководитель Федер^ьной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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3л 5.1. Интродьюсер, диаметр 6Е (2,0 длина 11 см -1 шт.
ЗЛ 5.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - I шт.
3.15.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт.
3.15.4. Игла ангиографическая 200 (диаметр 0,90 мм. длина 38 мм) -1 шт.
ЗЛ5.5. Шприц (при необходимости) -1 шт. ' .
3.15.6. Скальпель (при необходимости) - 1 шт. '
3.15.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 шт̂
3.15.8. Инструкция по применению - 1 шт.
3.16. Набор интродьюсера диаметром 7Е (2,3 мм), длина 11 см КРОСС 
(трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 200 
(диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе:
3.16.1. Интродьюсер, диаметр 7Е (2,3 мм), длина 11 см - 1 шт.
3.16.2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см - 1 шт.
3.16.3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см -1 шт.
3.16.4. Игла ангиографическая 200 (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) - 1 шт.
3.16.5. Шприц (при необходимости) -1 шт.
3.16.6. Скальпель (при необходимости) -1 шт.
З.Т6.7. Устройство для введения проводника (при необходимости) - 1 щт.
3.16.8. Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

т

'А.В. Самойлова
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